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5  1  x  10

8

5

6

5
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5  1  x  10

6

6

5  1  x  10

8

6

6

6

5

8  7,6  x  10

6

6

8

8

5

5

8

5

6

8

5

6

5  1  x  10

5  1  x  10

8

6

6

6

1  x  10

1  x  10  
1,5  x  10  
ml

1  x  10
Streptococcus  pyrogens

FH  kmen  Eaton  ügynök

PFU/ml

TCID  50 /Koronavírus OC43

1  x  10

PFU/ml

PFU/ml

PFU/ml

1,5  x  10  
ml

[NCIB  11841,  SF  130]  22.  
mutáns

Tipikus  T1  törzs

Mycoplasma  pneumoniae

TCID  50/ml

229E

[NCTC  10119]

TCID  50 /

NL63 1,5x10

36M129-B7

ÉRTESÍTÉS

KORLÁTOZÁSOK

EREDMÉNYEK  ÉRTELMEZÉSE

MINTAVÉTEL  ÉS  ELŐKÉSZÍTÉS

ÁTTEKINTÉS

ELV

REAKCIÓ

ANYAG

TÁROLÁS  ÉS  STABILITÁS

TELJESÍTMÉNY  JELLEMZŐKHASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

RENDELTETÉSSZERŰ  HASZNÁLAT

Betegtájékoztató

Antigén  gyorsteszt  (nyállal)  egy  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  
kimutatására

5

2

5

2

50 50

1,0  x  10

3.  Cseppentő  segítségével  ürítse  ki  a  megfelelő  mennyiségű  nyált.  Ügyeljen  arra,  hogy  a  folyadék  szintje  ne  haladja  meg  az  
alsó  légzsák  és  a  műanyag  cső  közötti  alagutat,  vigye  át  a  műanyag  csőben  lévő  összes  nyálat  az  elszívócsőbe.

4,5  x  10

A  negatív  eredmény  azt  jelzi,  hogy  a  mintában  nincsenek  új  koronavírus-részecskék,  vagy  a  vírusrészecskék  száma  a  
kimutatható  tartomány  alatt  van.  Ha  az  antigénteszt  eredménye  negatív,  a  felhasználónak  továbbra  is  be  kell  tartania  a  
Cseh  Köztársaság  Egészségügyi  Minisztériumának  minden  higiéniai  intézkedését.

4,6  x  10

A  tesztcsík  a  következő  három  részből  áll,  nevezetesen  a  mintalapból,  a  reagenspárnából  és  a  reakciómembránokból.  
A  membránreagens  kolloid  aranykonjugált  monoklonális  antitesteket  tartalmaz  az  új  koronavírus  ellen;  a  reakciómembrán  
az  új  koronavírus  elleni  másodlagos  antitesteket  és  az  egérglobulin  elleni  poliklonális  antitesteket  tartalmaz,  amelyeket  
előzetesen  a  membránon  rögzítenek.

5  1  x  10

Az  új  koronavírusnak  (SARS-CoV-2)  és  az  N501Y  mutációnak  jelenleg  számos  változata  létezik,  és  hozzávetőleges  
változatai  is  felkeltik  a  figyelmet,  mivel  mutációs  pozíciójuk  a  vírusreceptor  tüskés  glikoprotein-kötő  doménjében  
található,  ami  megváltoztatja  a  vírusreceptor  hatékonyságát.  fertőzött  vírus.  Az  in  silico  elemzés  kimutatta,  hogy  az  
N501Y  mutáció  nem  változtatta  meg  a  tüskeprotein  RBD  doménjének  elsődleges  és  harmadlagos  fehérje  szerkezetét.  
Antigenitása  ezért  változatlan  marad.

TCID  50/ml

•  Az  antigénteszt  kivételesen  laikusok  általi  használatra  készült.

H37Rv

Az  eredmények

Los  Angeles-1

3,0  x  10

Tárolja  az  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  antigén  gyorstesztet  (nyálat)  szobahőmérsékleten  vagy  hűtve  (2-30  °C).  Védje  a  
fagytól.  Valamennyi  reagens  stabil  a  külső  dobozon  és  a  puffert  tartalmazó  injekciós  üvegen  feltüntetett  lejárati  
dátumig.

Mycobacterium  tuberculosis

Kémcsőtartó  *  Csésze /  nyálzseb  csepegtető

Megbízhatósági  intervallum

PFU/ml

1,5x10

•  A  negatív  teszteredmények  nem  alkalmasak  a  koronavírus-fertőzés  kimutatására,  kivéve

SARS-CoV-2.
•  A  gyerekek  hajlamosak  hosszabb  ideig  terjeszteni  a  vírust,  mint  a  felnőttek,  ami  érzékenységi  különbségekhez  vezethet  a  felnőttek  és  a  gyermekek  
között.

NEM  ÉRVÉNYES:  Nem  jelenik  meg  piros  vonal  a  vezérlőterületen  (C).  A  teszt  akkor  is  érvénytelen,  ha  van  egy  vonal  (T)  a  
tesztterületen.  Az  elégtelen  mintamennyiség  vagy  a  helytelen  eljárási  technikák  a  legvalószínűbb  okai  a  kontrollterület  
meghibásodásának.  Ellenőrizze  a  vizsgálati  eljárást,  és  ismételje  meg  a  tesztet  egy  új  tesztkészülékkel.  Ha  a  probléma  
továbbra  is  fennáll,  azonnal  hagyja  abba  a  tesztkészlet  használatát,  és  lépjen  kapcsolatba  a  helyi  forgalmazóval.  Ha  az  
antigénteszt  eredménye  nem  egyértelmű /  érvénytelen,  a  felhasználónak  új  tesztet  kell  végeznie  a  fenti  eljárás  szerint.  
Ha  a  tesztet  ismételten  érvénytelennek  találják,  értesíteni  kell  a  szállítót /  új  gyártót /  Állami  Gyógyszerellenőrzési  
Intézetet.

LOTEST  AZ  ÚJ  KORONAVIR  ANTIGÉNÉNEK  MINŐSÉGI  KIMUTATÁSÁRÓL  AZ  EMBERI  SÓBAN.

TCID  50/ml

4752-98  [Maryland  (D1)  6B-17]

4.  Távolítsa  el  a  cseppentőt,  zárja  le  az  extrakciós  csövet,  és  óvatosan  rázza  függőlegesen  az  extrakciós  csövet  
körülbelül  5  másodpercig,  hogy  a  nyál  jól  elkeveredjen  az  extrakciós  pufferrel.  Hajtsa  félbe  a  használt  poharat/zacskót,  
és  a  helyi  előírásoknak  megfelelően  egy  műanyag  zacskóba  helyezze  orvosi  hulladékként.

TCID  50/ml

TCID  50/ml

PFU/ml

légzőszervi  syncytialis  vírus

Nukleinsav-tesztelő  
készlet

adenovírus

•  Ne  használja  a  lejárati  idő  után.

6.  Olvassa  le  az  eredményt  10  ~  20  percen  belül.  Ne  értelmezze  az  eredményt  20  perc  után.

Teszteszköz

Pozitív

82A3105

Ha  a  teszt  megkapja  a  mintát,  az  említett  reagenspárnából  származó  konjugált  oldat  feloldódik  és  az  orrmintával  
együtt  vándorol.  Ha  új  koronavírus  van  jelen  a  mintában,  akkor  komplex  képződik  az  új  koronavírus  elleni  konjugátum  
között,  és  a  vírust  egy  specifikus  T-bevonatú  monovlonális  anti-új  koronavírus  fogja  be/detektálja.  Függetlenül  attól,  
hogy  a  minta  tartalmaz-e  vírust  vagy  sem,  az  oldat  tovább  vándorol,  és  egy  másik  reagenssel  (egér  elleni  IgG  antitesttel)  
találkozik,  amely  megköti  a  fennmaradó  konjugátumokat,  piros  vonalat  hozva  létre  a  C  régióban.

Szájfolyadékmintát  kell  venni  a  készlethez  mellékelt  gyűjtőeszközök  segítségével.

PFU/ml

1,5x10

*  A  20  tesztet  tartalmazó  csomag  kémcsőtartót  tartalmaz,  az  1  tesztet  és  5  tesztet  tartalmazó  csomag  magát  a  
tesztdobozt  használja  kémcsőtartóként.

TCID  50/ml

H1N1  A /  Měl /  302/54

Koncentráció

Extrakciós  puffer

Klinikai  specificitás  =  235/236  =  99,58%  (95%  CI  *  97,39%  ->  99,99%)

1  x  10  
1  x  10

7,5  x  10

POZITÍV:  Két  piros  vonal  jelenik  meg.  Egy  piros  vonal  jelenik  meg  a  kontrollterületen  (C)  és  egy  piros  vonal  a  tesztterületen  
(T).  A  színárnyalat  változhat,  de  a  tesztet  pozitívnak  kell  tekinteni,  ha  csak  egy  halvány  vonal  van  jelen.  Ha  az  antigénteszt  
eredménye  pozitív,  a  felhasználónak  fel  kell  vennie  a  kapcsolatot  egészségügyi  szolgáltatójával  a  megerősítő  PCR-
vizsgálat  elvégzése  érdekében.

1.  Öntsön  elegendő  nyálat  a  nyáltálba/zsebbe.

Az  új  koronavírusok  a  β  nemzetségbe  tartoznak.  A  COVID-19  egy  akut  légúti  fertőző  betegség.  Az  emberek  általában  
hajlamosabbak.  Jelenleg  az  új  koronavírussal  fertőzött  betegek  jelentik  a  fertőzés  fő  forrását;  a  tünetmentes  fertőzöttek  
is  fertőzésforrások  lehetnek.  A  jelenlegi  járványügyi  vizsgálat  alapján  a  lappangási  idő  1-14  nap,  általában  3-7  nap.  A  
fő  tünetek  közé  tartozik  a  láz,  a  fáradtság  és  a  száraz  köhögés.  Néhány  esetben  orrdugulás,  orrfolyás,  torokfájás,  
izomfájdalmak  és  hasmenés  lép  fel.

Befolyás  A

A  klinikai  vizsgálatot  az  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  és  a  PCR  kimutatására  szolgáló  antigén  gyorsteszttel  (nyálon  
keresztül)  kapott  eredmények  összehasonlítására  végezték.  Az  eredményeket  az  alábbiakban  foglaljuk  össze:

TCID  50/ml

2,5  x  10  

6,0  x  10  

1,5  x  10

1,0  x  10

1,5x10

Nem  meghatározott

Átfogó

•  A  teszt  hatékonyságát  nem  igazolták  az  új  koronavírus  elleni  vírusellenes  terápia  monitorozásában.

•  Ne  használjon  vérmintákat.

Az  új  koronavírus-antigénteszt  (SARS-CoV-2)  egy  immunkromatográfiás  membránvizsgálat,  amely  az  új  koronavírus  elleni  
rendkívül  érzékeny  monoklonális  antitesteket  alkalmazza.

5  1  x  10

Súlyos  akut  légzőszervi  szindróma  –  Coronavirus  –  2  (SARS-CoV-2)  egy  burok,  nem  szegmentált  pozitív  értelmes  RNS  
vírus.  Az  emberekben  gyakori  koronavírus-0  (COVID-19)  betegség  oka  fertőző.  A  SARS-CoV-2-nek  számos  szerkezeti  
fehérje  van,  köztük  egy  csúcs  (S),  egy  héj  (E),  egy  membrán  (M)  és  egy  nukleokapszid  (N).

H1N1  Új-Kaledónia

72  mikrogramm/ml

Elszívó  cső

CDC1551

TCID  50/ml

2.  Távolítsa  el  az  extrakciós  csövet  és  az  extrakciós  puffert,  távolítsa  el  az  extrakciós  puffer  kupakját,  és  adja  hozzá  a  pufferből  
származó  összes  extrakciót  az  extrakciós  csőhöz.

NEGATÍV:  Csak  egy  piros  vonal  jelenik  meg  a  kontroll  területen  (C),  és  egy  sem  a  teszt  területen  (T).

Szállított  anyag

PFU/ml

Antigén  gyorsteszt  (nyállal)  az  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  vs.  PCR

TCID  50/ml

•  A  pozitív  teszteredmények  nem  zárják  ki  a  más  kórokozókkal  való  együttes  fertőzést.

Pontosság:  (157  +  235) /  (157  +  1  +  12  +  235)  *  100%  =  96,79%  (95%  CI  *  94,53%  -  98,17%)

PFU/ml

az  eredmények

Bloomington-2

TCID  50/ml

•  Az  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  antigén  gyorsteszt  (nyálon  keresztül)  kimutatja  az  életképes  és  életképtelen  antigéneket  
az  új  koronavírus  ellen.  A  vizsgálat  teljesítménye  a  mintában  lévő  antigén  mennyiségétől  függ,  és  nem  feltétlenül  
korrelál  az  ugyanazon  a  mintán  végzett  sejttenyésztéssel.  A  pozitív  teszt  nem  zárja  ki  más  kórokozók  jelenlétét,  ezért  a  
pontos  diagnózis  érdekében  össze  kell  hasonlítani  az  eredményeket  az  összes  rendelkezésre  álló  klinikai  és  laboratóriumi  
információval.

•  Viseljen  kesztyűt  a  minták  felakasztásakor,  ne  érintse  meg  a  reagens  membránt  és  a  minta  ablakát.

157  1  12  235  169  236

2,5  x  10

TCID  50/ml

MERS  koronavírus

Nejlonzacskó

1.  Mintavétel:

keresztreakció

1  x  10  
1  x  10

5  1  x  10

Összesített  eredmények

Erdman

Negatív  eredmény  fordulhat  elő,  ha  a  mintában  az  antigén  koncentrációja  a  vizsgálat  kimutatási  határa  alatt  van,  vagy  
ha  a  mintát  nem  megfelelően  vették  vagy  szállították,  ezért  a  negatív  teszteredmény  nem  zárja  ki  a  SARS-CoV-2  
fertőzés  lehetőségét,  és  vírustenyésztéssel  vagy  PCR-rel  meg  kell  erősíteni.

TCID  50/ml

(Lásd  a  fenti  képet)

Nyálgyűjtéskor  kövesse  a  minta-előkészítési  utasításokat  a  készlethez  mellékelt  pufferrel.

Az  új  koronavírus-antigénteszt  (nyál)  (SARS-CoV-2)  egy  diagnosztikai  teszt  új  koronavírus-antigének  kvalitatív  kimutatására  
emberi  nyálban,  gyors  immunkromatográfiás  módszerrel.  Az  azonosítás  az  új  koronavírus-antigénre  specifikus  
monoklonális  antitesteken  alapul.  Tájékoztatást  nyújt  a  klinikusoknak  a  megfelelő  gyógyszerek  felírásáról.

TCID  50/ml

In  fl  Enza  B

Szlovákia  14-10  [29055]

A  vizsgálati  eredmények  az  alábbi  táblázatban  szereplő  anyagok  megfelelő  koncentrációja  alatt  vannak,  ami  
nincs  hatással  a  reagens  negatív  és  pozitív  vizsgálati  eredményeire,  és  nem  lép  keresztreakcióba.

Streptococcus  tüdőgyulladás

Klinikai  érzékenység  =  157/169  =  92,9%  (95%  CI  *:  87,89%  -  96,00%)

TCID  50/ml

Módszer

TCID  50/ml

•  Negatív  teszteredmény  fordulhat  elő,  ha  a  mintában  a  kivont  antigén  szintje  alacsonyabb,  mint  a  teszt  érzékenysége,  
vagy  ha  a  minta  rossz  minőségű.

405

PFU/ml

A  vizsgálat  előtt  hagyja,  hogy  a  vizsgálat,  a  minta  és  az  extrakciós  puffer  szobahőmérsékletre  (15-30  °C)  melegedjen.  A  
mintavétel  előtt  legalább  10  percig  ne  tartson  a  szájában  semmit,  beleértve  az  ételt,  italt,  rágógumit,  dohányt,  vizet  és  
szájvizet.

TCID  50/ml
H1N1  WS /  33

TCID  50 /ml

Törzs  

Nincs  megadva  

1.  típus  3.  

típus  5.  típus  

7.  típus?  8.  

típus  11.  típus  

18.  típus  23.  

típus  55.  típus  

H1N1  Denver

Szórófej

A  reagens  membrán  kolloid  aranyat  tartalmaz  az  új  koronavírus  elleni  monoklonális  antitestekhez  konjugálva;  a  
reakciómembrán  másodlagos  újszerű  koronavírus  elleni  antitesteket  és  egér  globulin  poliklonális  antitesteket  tartalmaz,  
amelyek  előzetesen  a  membránon  vannak  rögzítve.

HN878

1,5  x  10  

8,5  x  10  

4,0  x  10

•  Minden  felhasznált  mintát  és  tartozékot  fertőzőnek  kell  tekinteni,  és  a  helyi  előírásoknak  megfelelően  kell  
ártalmatlanítani.

PFU/ml

Klinikai  értékelés

B /  Lee /  40

Kivételes  esetben  az  antigénteszt  laikusok  számára  készült

•  Felbontás  előtt  ellenőrizze,  hogy  a  tesztkészüléket  tartalmazó  fóliatasak  nem  sérült-e.

Utasítás:  A  beteg  csak  akkor  változtathat  a  kezelésen,  ha  megfelelően  kiképzett  erre  vonatkozóan.

178  [Lengyelország  23F-16]

TCID  50/ml

5.  Vegye  ki  a  teszteszközt  a  lezárt  fóliatasakból,  és  használja  a  lehető  leghamarabb.  A  legjobb  eredmény  elérése  
érdekében  azonnal  végezze  el  a  tesztet  a  fóliatasak  kinyitása  után.  Helyezze  a  vizsgálóberendezést  tiszta  és  vízszintes  
felületre.  Cseppentsünk  3  csepp  mintát  a  vizsgálóeszköz  tesztüregébe  függőleges  irányban,  futtassuk  le

2019-nCoV  (RT-PCR)

Legionella  pneumophila

158

PFU/ml

Szükséges  anyag,  amelyet  a  készlet  nem  tartalmaz:  Időzítő

Vírus/baktérium/parazita

Betegtájékoztató

PFU/ml

•  A  nyálban  a  vírus  koncentrációját  nagymértékben  befolyásolják  olyan  tényezők,  mint  az  étkezés,  az  étrend,  a  dohányzás,  a  leheletfrissítők  stb.

H3N2  A /  Hongkong /  8/68

TCID  50/ml

Az  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  antigén-gyorsteszt  eszköz  mind  a  SARS-Cov-2  nukleoproteint,  mind  a  SARS-Cov-2  
csúcsproteint  képes  kimutatni.  ELISA-val  azt  találtuk,  hogy  az  általunk  használt  antitest  a  SARS  Cov-2  fehérje  511-531.  
aminosavához  kötődött.

észlelési  határ

PFU/ml

Kövesse  az  alábbi  részletes  használati  utasítást.  Ebben  a  vizsgálatban  semmilyen  más  mintavételi  eszközt  nem  
szabad  használni.  A  nap  bármely  szakában  gyűjtött  szájfolyadék  felhasználható.

PFU/ml

Pozitív  negatív

Rhinovírus  A16

B /  Tajvan /  2/62

2,5  x  10

•  Végezze  el  a  tesztet  szobahőmérsékleten  15-30  °C  között.

időzítő.

PFU/ml

Nem  meghatározott

Antigén  gyorsteszt  (nyállal)  
egy  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  
kimutatására

2,0  x  10

•  Az  új  koronavírus  antigén  teszt  (nyálon  keresztül)  (SARS-CoV-2)  egy  akut  fázisú  szűrőteszt  a  kvalitatív  kimutatáshoz.  A  
vett  minta  a  reagensérzékenységi  küszöb  alatti  antigénkoncentrációt  tartalmazhat,  így  a  negatív  teszteredmény  nem  
zárja  ki  az  új  koronavírussal  való  fertőzést.

A  SARS-CoV-2  genetikai  variánsok  kimutathatóságát  a  rekombináns  SARS-CoV-2  tüskefehérjékkel  (319-541aa)  szembeni  
érzékenység  vizsgálatával  tesztelték.  Ezekben  a  tesztekben  az  Új  koronavírus  antigén  teszt  (SARS-Cov-2)  ugyanazokat  az  
értékeket  érte  el  a  B.1.1.7  (UK)  és  B.1.351  (SA)  variánsok  kimutatásában,  mint  a  standard  variáns  kimutatásában. .

2.  Minta  előkészítés:

247

TCID  50/ml

A  felhasználó  nem  vonhat  le  semmilyen  következtetést  a  kapott  eredmények  egészségre  gyakorolt  hatásáról  anélkül,  hogy  
előzetesen  konzultált  volna  orvosával.

262  [CIP  104340]

Ezért  a  mintavétel  előtt  szigorúan  kövesse  ezeket  az  utasításokat

Nevada /  2011.03

K

1/800
/  ml)

TCID

1,25  x  10

1/1600
/  ml  1  x  10

1/200
Koncentráció  2019-nCoV1  X  10

1/400

TCID  50

TCID/ml

20  ismétlési  sebesség  a  határérték  közelében

2,5x10  2  1,25x10  5.

hígítás

2019-nCoV  törzs  tesztelve

Kimutatási  határ  (LOD)  vírustörzsenként
1  00  (20/20)  95  (19/20)  10  (2/20)

1x10  3  5x10  2  100  

(20/20)  1  00  (20/20) /  ml

1/100

Negatív

Tényleg  Tech  termék

Vizsgálati  koncentráció  hígításnál  ( TCID50
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Humán  metapneumovírus

1,5x10

(hmpv)  16,  A1  típusú

Parachřipky  vírus

IA10-2003

Peru2-2002
(hmpv)  3,  B1  típusú

4A  típus

Humán  etapneumovírus

2.  típus

TCID  50/ml

TCID  50/ml

HKU1

3.  típus

1.  típus

1,5x10

Koncentráció

6

6

6

6

6

6

6

Jelentése

Luxus  Lebenswelt  GmbH

10  μg/ml

Szövet  
Mucin  
Teljes  vér  
Biotin

kinin

Nem  meghatározott

Zanamivir

Összegyűjtött  orrtamponok

Gyártás  dátuma

Eritromicin

1  mmol/ml

Budesonide  
fFutikazon

Ibuprofen

3,7  μg/ml

Acetaminofen

SZIMBÓLUM

Üzemeltető  5492/3

Megfelel  az  EK  irányelv  követelményeinek

TCID  50/ml

Tobramicin

Homeopátia

6  μg/ml

Ciprofloxacin

TCID  50/ml

Neosynefrín  (fenilefrin)

100  μg/ml

In  vitro  diagnosztikai  
orvostechnikai  eszköz

Meghatalmazott  képviselője

7,5  x  10  

4,5  x  10  

1,0  x  10

Kochstr.1  47877,  Willich,  Németország

Zavaró  anyagok  reakciói

Felülvizsgálat  dátuma:  2021.4.29

3,0  mM

Oseltamivir

emberekkel

Lejárati  dátum

Nátrium-kromoglikát

Ritonavir

Európai  Közösség

100  μg/ml

Mupirocin

50  uM

Koncentráció  

100  μg /  ml  
5%  (v /  v)  100  
μg /  ml  5%  (v /  
v)  5%  (v /  v)  5%  
(v /  v)  5%  (v /  
v)  10  mg /  ml  
10  mg /  ml  5  
mg/ml  10  mg/
ml

Lamivudin 1  mg/ml

98/79 /  HU

Hisztamin-hidroklorid

TCID  50/ml

8,2  mg/ml

Ne  használja  újra

Ceftriaxon

Afrin  orrspray  (oximetazolin)

0,64  nmol/l

50uM  
50uM  
150uM

Mark Jelentése

722  00,  Ostrava  Trebovice

Az  új  koronavírus  (SARS-CoV-2)  antigén  gyorsteszttel  (nyál)  végzett  teszteléskor  nem  volt  interferencia  az  eszköz  reagensei  
és  az  alábbi  táblázatban  felsorolt  potenciálisan  zavaró  anyagok  között,  ami  álpozitív  vagy  negatív  SARS  eredményt  
eredményezett  volna.  -CoV.  -2

1,5x10

2,5  mM

Arteméter /  lumefantrin

peramivir

Olopatadin-hidroklorid

Abidor

Termelő

Szám:  1100003207

Szövet

TCID  50/ml

50  uM

Ribavirin

Lopinavir

antigén.

TCID  50/ml

Doxiciklin-hiklát

10  mg/ml

1  mmol/ml

Olvassa  el  a  használati  utasítást

Vonalkód

100  μg/ml

Tobramicin

Flunisolid

Mark

Weboldal:  www.4toilet.cz

110  mg/ml

Daclatasvir
1  mg/ml  1  
mg/ml  150  
uM

ALFI  Corp.,  sro.

1,0  x  10

Meropenem

Sós  orrspray

0,3  ng/ml

A  tárolási  hőmérséklet  határértéke

Verzió:  2.1
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